
Uhrzeit der Messung: 12:29:29

Prüfling:

Firma
Adresse
PLZ  Ort

Messdatei: 12-28-41.CSV

Datum der Messung: 26.07.2019

Uhrzeit der Messung: 12:28:41

Referenzdatei: 12-29-29.CSV

Datum der Messung: 26.07.2019
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TM30 Rg 105,4 95,7 -9,7

1,0
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Telefonnummer

Messprotokoll

93,4
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94,0

36,7

93,2

77,6

95,3

Messwert

7.189,18 lx

2.589 K

581 nm

642 nm

84,4

6,7

14,0

2,5

Messwert

TM30 Rf

Soraa Healthy # 07377 mit Blaucut ( Meßwert )

Referenz OHNE Blaucutfilter

Referenz Δ

2,3

0,9

5,1 Farbreinheit 67,8%

82,879,4 3,3

55,1

Vorname, Nachname Prüfer

51,6 74,1
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88,9
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94,3

84,5
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86,3

72,4

3,8

0,9

R14

R15

R1

R12

R13 92,4

75,9

89,4

Prüfort, Datum

1,7

6,0

0,8

GAI 45,7 19,6 -26,1

Re 76,7 80,6 3,9

256,9 lm/W 28,9 lm/W

471,8 lx

87,3

88,6

73,3

80,8

R10

R11

R5

9,6

2,4

85,1%

R4

R3

R8

R9

R6

R7

Δ

Ee 29,5 W/m²

0,0131 0,0087

17,3%

582 nm

414 nm

Referenz

6.717,4 lx

Dominante Wellenlänge

Peak-Wellenlänge

Beleuchtungsstärke

Ähnlichste Farbtemperatur (CCT)

Duv 0,0044

-109 K2.698 K

-1 nm

228 nm

27,99 W/m² -1,5 lx

LER 228,0 lm/W

PPFD [µmol/m²s]
PPFD UV [µmol/m²s]

PPFD Blau [µmol/m²s]

PPFD Grün [µmol/m²s]

PPFD Rot [µmol/m²s]

PPFD FR [µmol/m²s]

129,02 127,50 -1,52

0,85 0,06 -0,79

15,37 3,13 -12,24

38,55 40,99 2,44

75,11 83,37 8,26

15,94 17,54 1,60
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